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Waarschuwing! Dit symbool geeft belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid 
aan. Volg deze instructies zorgvuldig op. 

  

 

Lees de gebruikershandleiding voor gebruik! Het is belangrijk dat u de inhoud van de 
gebruikershandleiding volledig begrijpt voordat u probeert de apparatuur te gebruiken. 
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Bedoeld gebruik 
 

Instrumententafel voor chirurgische instrumenten en apparatuur die tijdens operaties worden 

gebruikt. Het product moet worden gebruikt door medische professionals binnen een medische 

faciliteit. 

 

Veiligheidsvoorschriften 
 

Maximale belasting: 2,5 kg met gelijkmatige verdeling, volgens EN 60601-1 och EN 60601-2.  

 

Zorg voor gebruik dat alles correct functioneert! 

 

Wanneer u de hendel losmaakt om de hoogte aan te passen, ondersteun dan de instrumententafel, 

om te voorkomen dat deze ongecontroleerd naar de onderste stand zakt. 

 

Service en preventief onderhoud moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MAX 2,5 kg  
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Gebruikersinstructies 
 

Installatie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onderhoud 
 

Service, preventief onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door 

bevoegd personeel. Het wijzigen van de constructie zonder schriftelijke toestemming van de 

fabrikant, is ten strengste verboden. 

 

Schoonmaken 
 

Maak schoon met antiseptisch schoonmaakmiddel met een pH van 6 – 8 en warm water. Ethanol kan 

worden gebruikt. Wrijf droog met zachte doek. Gebruik geen sterk zuur of alkalisch 

schoonmaakmiddel.  

 

Controle  
 

Controleer of er geen enkel deel van de instrumententafel beschadigd is. Controleer en draai, en indien 

nodig, de dopmoer aan waarmee de tray aan de standaard bevestigd is. 

  

C. 

A. 

D. 

B. 
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 Reserveonderdelen 
 

 
Nr. Beschrijving St. Artikelnr. 

1. Instrumententray 1 11217 
2. Standaard 1 11215 
3. Dopmoer M6 A2 2 - 
4. Ring BRB 6,4x12x1,5 A2 2 - 

 

 

Accessoires 
 

Artikelnr. Beschrijving 

10-304 
Radiale klem voor bevestiging aan de accessoirerail van de 
operatietafel 

10-305 
Radiale klem voor bevestiging aan de accessoirerail van de 
operatietafel 

 

Technische specificatie 
 

Maximale werkbelasting 2,5 kg met gelijkmatige verdeling, volgens EN 60601-1 och EN 60601-2 
  
Gewicht 2,9 kg 
  
Materiaal Roestvrijstaal 
  
Afmeting (H x B x L) 470 x 400 x 500 mm 
  
UDI-DI 07350111830328 
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