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Kopfstütze 10-333 in verschiedenen Ausführungen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausführung Beschreibung 
10-333 Kopfstütze für erwachsene Patienten 
10-333-PED Kopfstütze für pädiatrische Patienten 

 

 

 

 

 

  

 

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung! Es ist wichtig, dass Sie den 
Inhalt der Bedienungsanleitung vollständig verstehen, bevor Sie das Produkt in Betrieb 
nehmen. 
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Verwendungszweck  
 

Kopfstütze zur Stabilisierung des Kopfes des Patienten z.B. bei HNO-Operationen. Das Produkt ist für 

die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in medizinischen Einrichtungen vorgesehen. 

 

Nutzungshinweise 
 

Verwendung 
 

Die Kopfstütze auf die Kopfplatte des OP-Tisches legen. Dann den Kopf des Patienten in den 

Kopfstützenring legen, um den Kopf zu stabilisieren.  

 

Reinigung 

 

Mit antiseptischem Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 6-8 und warmem Wasser reinigen. Mit 

einem weichen Tuch abtrocknen. Verwenden Sie kein stark saures oder alkalisches Reinigungsmittel.  

 

Kontrolle  
 

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Kopfstütze sauber und unbeschädigt ist. 

 

Technische Daten 
 

 

Ausführung Beschreibung UDI-DI Abmessungen Gewicht Material 

10-333 Kopfstütze 07350111831325 
Äußerer Durchmesser Ø: 204 mm 
Innerer Durchmesser Ø: 104 mm 

Höhe: 50 mm 
0,30 kg Polyurethan 

10-333-PED Kopfstütze 07350111831332 
Äußerer Durchmesser Ø: 148 mm 
Innerer Durchmesser Ø: 77 mm 

Höhe: 50 mm 
0,13 kg Polyurethan 
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