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Hovedstøtte 10-333 inklusive versioner  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version Beskrivelse 
10-333 Hovedstøtte til voksne patienter 
10-333-PED Hovedstøtte til pædiatriske patienter 

 

 

 

 

 

  

 

Læs brugervejledningen, før du tager udstyret i brug! Det er vigtigt, at du forstår 
indholdet i brugervejledningen fuldt ud, før du tager udstyret i brug. 
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Tilsigtet brug  
 

Hovedstøtte beregnet til at stabilisere patientens hoved under f.eks. ØNH-operationer. Produktet er 

beregnet til brug af læger på et hospital eller en klinik. 

 

Anvisninger i brug 
 

Brug 
 

Placer hovedstøtten på hovedpladen på operationsbordet. Placer derefter patientens hoved i 

hovedstøttekransen for at stabilisere hovedet.  

 

Rengøring 

 

Rengør udstyret med antiseptisk rengøringsmiddel med pH 6-8 og varmt vand. Tør efter med en blød 

klud. Brug ikke stærkt sure eller basiske rengøringsmidler.  

 

Kontrol  
 

Kontrollér før brug, at puden er ren og ikke er beskadiget. 

 

Tekniske specifikationer 
 

 

Version Beskrivelse UDI-DI Mål Vægt Materiale 

10-333 Hovedstøtte 07350111831325 
Udvendigt Ø: 204 mm 
Indvendigt Ø: 104 mm 

Højde: 50 mm 
0,30 kg Polyuretan 

10-333-PED Hovedstøtte 07350111831332 
Udvendigt Ø: 148 mm 
Indvendigt Ø: 77 mm 

Højde: 50 mm 
0,13 kg Polyuretan 
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