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Reposacabezas 10-333 con diferentes versiones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Descripción 
10-333 Reposacabezas para pacientes adultos 
10-333-PED Reposacabezas para pacientes pediátricos 

 

 

 

 

 

  

 

Lea el Manual de usuario antes de usar el equipo. Es importante entender 
completamente el contenido del Manual de usuario antes de intentar utilizar el equipo. 
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Uso previsto  
 

Reposacabezas indicado para estabilizar la cabeza del paciente; p. ej. durante las intervenciones 

quirúrgicas de ORL. El producto debe ser utilizado por profesionales médicos dentro de unas 

instalaciones médicas. 

 

Instrucciones de uso 
 

Uso 
 

Coloque el reposacabezas en la placa para la cabeza de la mesa de operaciones. A continuación, 

coloque la cabeza del paciente en el anillo del reposacabezas para estabilizarla.  

 

Limpieza 

 

Límpiela con un detergente antiséptico con un pH 6–8 y agua tibia. Séquela con un paño suave. No 

utilice un detergente ácido o alcalino fuerte.  

 

Control  
 

Antes de usarlo, compruebe que el reposacabezas esté limpio y no se encuentre dañado. 

 

Especificaciones técnicas 
 

 

Versión Descripción UDI-DI Dimensiones Peso Material 

10-333 Reposacabezas 07350111831325 
Ø externo: 204 mm 
Ø interno: 104 mm 

Altura: 50 mm 
0,30 kg Poliuretano 

10-333-PED Reposacabezas 07350111831332 
Ø externo: 148 mm 
Ø interno: 77 mm 

Altura: 50 mm 
0,13 kg Poliuretano 
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