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Päätuki 10-333 ja versiot  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versio Kuvaus 
10-333 Päätuki aikuispotilaille 
10-333-PED Päätuki lapsipotilaille 

 

 

 

 

 

  

 

Lue käyttöohje ennen käyttöä! On tärkeää, että ymmärrät käyttöohjeen sisällön, ennen 
kuin yrität käyttää laitetta. 

 

 

 

 

2021-07-12 

Asiakirjan numero: M10-333FI rev.01 

  Päätuki 10-333 SU
O

M
I 



  

2 
 

Käyttötarkoitus  
 

Päätuki on tarkoitettu potilaan pään tukemiseen esimerkiksi ENT-kirurgian aikana. Tuote on 

tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön terveydenhuollon yksikössä. 

 

Käyttöohjeet 
 

Käyttö 
 

Aseta päätuki leikkauspöydän päälevyyn. Aseta sitten potilaan pää päätuen renkaan kohdalle, jotta 

pää pysyy paikallaan.  

 

Puhdistaminen 

 

Puhdista antiseptisellä pesuaineella (pH 6–8) ja lämpimällä vedellä. Pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla. 

Älä käytä voimakkaasti hapanta tai emäksistä pesuainetta.  

 

Tarkistaminen  
 

Tarkista ennen käyttöä, että päätuki on puhdas ja ehjä. 

 

Tekniset tiedot 
 

 

Versio Kuvaus UDI-DI Mitat Paino Materiaali 

10-333 Päätuki 07350111831325 
Ulompi Ø: 204 mm 
Sisempi Ø: 104 mm 

Korkeus: 50 mm 
0,30 kg Polyuretaani 

10-333-PED Päätuki 07350111831332 
Ulompi Ø: 148 mm 
Sisempi Ø: 77 mm 
Korkeus: 50 mm 

0,13 kg Polyuretaani 
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