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Coussin de tête 10-333n versions incluses  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version Description 
10-333 Coussin de tête pour patients adultes 
10-333-PED Coussin de tête pour patients pédiatriques 

 

 

 

 

 

  

 

Veuillez lire le manuel d’instructions avant utilisation ! Il est important de bien 
comprendre le contenu du manuel d’instructions avant d’utiliser l’équipement. 
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Utilisation prévue  
 

Coussin de tête destiné à stabiliser la tête du patient pendant, par exemple, une chirurgie ORL. Le 

produit doit être utilisé par des professionnels de la santé dans une structure médicale. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Utilisation 
 

Placez le coussin de tête sur la plaque de tête de la table d'opération. Placez ensuite la tête du patient 

dans l'anneau du coussin de tête pour stabiliser la tête.  

 

Nettoyage 

 

Nettoyez avec un détergent antiseptique dont le pH est compris entre 6 et 8 et de l’eau chaude. 

Essuyez avec un chiffon doux. N’utilisez pas de détergent acide ou alcalin puissant.  

 

Contrôle  
 

Vérifiez avant toute utilisation que le coussin de tête est propre et qu’il n’est pas endommagé. 

 

Spécifications techniques 
 

 

Version Description UDI-DI Dimensions Poids Matériau 

10-333 
Coussin de 

tête 
07350111831325 

Ø externe : 204 mm 
Ø interne : 104 mm 

Hauteur : 50 mm 
0,30 kg Polyuréthane 

10-333-PED 
Coussin de 

tête 
07350111831332 

Ø externe : 148 mm 
Ø interne : 77 mm 
Hauteur : 50 mm 

0,13 kg Polyuréthane 
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