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Hoofdsteun 10-333 inclusief versies  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie Beschrijving 
10-333 Hoofdsteun voor volwassen patiënten 
10-333-PED Hoofdsteun voor pediatrische patiënten 

 

 

 

 

 

  

 

Lees de gebruikershandleiding voor gebruik! Het is belangrijk dat u de inhoud van de 
gebruikershandleiding volledig begrijpt voordat u de apparatuur gaat gebruiken. 
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Bedoeld gebruik  
 

Hoofdsteun bedoeld om het hoofd van de patiënt te stabiliseren tijdens bijvoorbeeld KNO-chirurgie. 

Het product moet gebruikt worden door medische professionals binnen een medische faciliteit. 

 

Gebruikersinstructies 
 

Gebruik 
 

Plaats de hoofdsteun op de kopplaat van de operatietafel. Plaats vervolgens het hoofd van de patiënt 

in de hoofdsteunring om het hoofd te stabiliseren.  

 

Schoonmaken 

 

Maak schoon met antiseptisch schoonmaakmiddel met een pH van 6 – 8 en warm water. Wrijf droog 

met zachte doek. Gebruik geen sterk zuur of alkalisch schoonmaakmiddel.  

 

Controle  
 

Controleer voor gebruik of de hoofdsteun schoon en niet beschadigd is. 

 

Technische specificatie 
 

 

Versie Beschrijving UDI-DI Afmetingen Gewicht Materiaal 

10-333 Hoofdsteun 07350111831325 
Buiten Ø: 204 mm 
Binnen Ø: 104 mm 

Hoogte: 50 mm 
0,30 kg Polyurethaan 

10-333-PED Hoofdsteun 07350111831332 
Buiten Ø: 148 mm 
Binnen Ø: 77 mm 
Hoogte: 50 mm 

0,13 kg Polyurethaan 
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