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Hodestøtte 10-333 inkludert versjoner  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versjon Beskrivelse 
10-333 Hodestøtte for voksne pasienter 
10-333-PED Hodestøtte for pediatriske pasienter 

 

 

 

 

 

  

 

Les brukerveiledningen før bruk! Det er viktig å ha forstått innholdet i 
brukerveiledningen fullt ut før du prøver å ta utstyret i bruk. 
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Tiltenkt bruk  
 

Hodestøtte beregnet på å stabilisere pasientens hode under f.eks. en ØNH-operasjon. Produktet skal 

brukes av helsepersonell ved medisinske institusjoner. 

 

Bruksanvisning 
 

Bruk 
 

Plasser hodestøtten på hodeplaten på operasjonsbordet. Plasser deretter pasientens hode i 

hodestøtteringen for å stabilisere hodet.  

 

Rengjøring 

 

Rengjøres med antiseptisk rengjøringsmiddel med pH 6–8 og varmt vann. Tørkes med en myk klut. 

Sterkt syreholdige eller alkaliske vaskemidler skal ikke brukes.  

 

Kontroll  
 

Kontroller før bruk at hodestøtten er ren og uten skader. 

 

Tekniske spesifikasjoner 
 

 

Versjon Beskrivelse UDI-DI Mål Vekt Materiale 

10-333 Hodestøtte 07350111831325 
Utvendig Ø: 204 mm 
Innvendig Ø: 104 mm 

Høyde: 50 mm 
0,30 kg Polyuretan 

10-333-PED Hodestøtte 07350111831332 
Utvendig Ø: 148 mm 
Innvendig Ø: 77 mm 

Høyde: 50 mm 
0,13 kg Polyuretan 

      

     Reison Medical AB 
     Eriksbergsvägen 32A 
     734 92 Hallstahammar 
     SVERIGE 

     +46 (0)220 433 99  I  order@reison.se  I  info@reison.se  

mailto:order@reison.se
mailto:info@reison.se

