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Podgłówek 10-333 — różne wersje  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja Opis 
10-333 Podgłówek dla dorosłych pacjentów 
10-333-PED Podgłówek dla pacjentów pediatrycznych 

 

 

 

 

 

  

 

Przed użyciem przeczytać podręcznik obsługi! Bardzo ważne jest całkowite zrozumienie 
treści podręcznika obsługi przed przystąpieniem do obsługi sprzętu. 
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Przeznaczenie  
 

Podgłówek przeznaczony do stabilizacji głowy pacjenta np. podczas operacji laryngologicznych. 

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego przez pracowników służby zdrowia na terenie 

placówek opieki zdrowotnej. 

 

Instrukcje dla użytkownika 
 

Użycie 
 

Umieścić podgłówek na płycie czołowej stołu operacyjnego. Następnie umieścić głowę pacjenta w 

pierścieniu podgłówka, aby ustabilizować głowę.  

 

Czyszczenie 

 

Czyścić antyseptycznym środkiem czyszczącym o pH 6–8 i ciepłą wodą. Wytrzeć do sucha miękką 

szmatką. Nie stosować środków czyszczących silnie kwasowych bądź zasadowych.  

 

Kontrola  
 

Przed użyciem sprawdzić, czy podgłówek jest czysty i nieuszkodzony. 

 

Dane techniczne 
 

 

Wersja Opis UDI-DI Wymiary Masa Materiał 

10-333 Podgłówek 07350111831325 
Średnica zewnętrzna: 204 mm 
Średnica wewnętrzna: 104 mm 

Wysokość: 50 mm 
0,30 kg poliuretan 

10-333-PED Podgłówek 07350111831332 
Średnica zewnętrzna: 148 mm 
Średnica wewnętrzna: 77 mm 

Wysokość: 50 mm 
0,13 kg poliuretan 
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