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Baş desteği 10-333 diğer sürümleri dahil  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sürüm Açıklama 
10-333 Yetişkin hastalar için baş desteği 
10-333-PED Pediatrik hastalar için baş desteği 

 

 

 

 

 

  

 

Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu okuyun! Ekipmanı kullanmayı denemeden önce 
kullanım kılavuzunun içeriğini tam olarak anlamak önemlidir. 
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Kullanım amacı  
 

Örneğin, KBB ameliyatı sırasında hasta kafasını stabilize etmeye yarayan baş desteği. Ürün bir sağlık 

tesisi içinde tıp uzmanları tarafından kullanılacaktır. 

 

Kullanıcı talimatları 
 

Kullanım 
 

Baş desteğini ameliyat masasının baş plakasına yerleştirin. Ardından, hastanın kafasını sabitlemek için 

hastayı kafalık halkasına yerleştirin.  

 

Temizleme 

 

pH derecesi 6 - 8 olan antiseptik deterjan ve ılık su ile ile temizleyin. Yumuşak bir bezle kurulayın. Güçlü 

asidik veya alkali deterjanlar kullanmayın.  

 

Kontrol  
 

Kullanmadan önce baş desteğinin temiz olduğunu ve hasarlı olmadığını kontrol edin. 

 

Teknik özellikler 
 

 

Sürüm Açıklama UDI-DI Boyutlar Ağırlık Malzeme 

10-333 Baş desteği 07350111831325 
Dış Ø: 204 mm 
İç Ø: 104 mm 

Yükseklik: 50 mm 
0,30 kg Poliüretan 

10-333-PED Baş desteği 07350111831332 
Dış Ø: 148 mm 

İç Ø: 77 mm 
Yükseklik: 50 mm 

0,13 kg Poliüretan 
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