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Varning! Denna symbol indikerar sarskilt viktig sakerhetsinformation. Folj dessa
anvisningar noga.

® Las anvandarmanualen innan du borjar anvanda produkten! Det ar viktigt att du férstar
& innehallet fullt ut innan du forsdker anvanda utrustningen.
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Avsedd anvandning

Armstod avsett for att stoda och halla patientens armar innanfor operationsbordet under operation
och transport. Produkten &r avsedd att anvandas av professionell personal inom kirurgi pa
vardinrattningar.

& Sakerhetsforeskrifter

Maxbelastning: 10 kg jamnt utbredd, enligt EN 60601-1 och EN 60601-2.

Utfor en funktionskontroll fore varje anvandningstillfalle!

A MAX10kg — » \




Anvandarinstruktion

Installation

Armstodet skjuts in under madrassen pa operationsbordet och halls pa plats av patientens vikt

Rengéring

Rengor med antiseptiskt tvaltvattmedel med pH 6 - 8 och varmt vatten. Etanol kan anvédndas. Torka
med mjuk torkduk. Anvand inte tvattmedel som innehaller starka syror eller baser.

Kontroll

Kontrollera innan anvdndning att inga skador finns pa Armstédet. Kontrollera att ev. 6verdrag inte har
nagra skador dar fororeningar kan fastna och bakterier ansamlas, som kan orsaka smitta.

Tillbehor
Artikelnr. Beskrivning
10-553 Vadderat overdrag till 10-552
10-555 Vadderat overdrag till 10-554
10-557 Vadderat dverdrag till 10-556

Teknisk specifikation

Dimension

Artikelnr. UDI-DI Maxbelastning Vikt Material
(HxBxL)

10-552 07350111831646 10 kg 230 x 230 x 565 mm 1,5kg PETG

10-554 07350111831660 10 kg 210 x 200 x 400 mm 0,9 kg PETG

10-556 07350111832667 10 kg 230 x 230 x 300 mm 0,8 kg PETG
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