Kol ve bacak koruyucu REISJOIN

MEDIC AL

10-552/554/556

Uyari! Bu sembol, glivenlikle ilgili nemli bilgileri belirtmektedir. Bu talimatlara dikkatle
Z : 3 uyun.

® Kullanmadan 6nce Kullanim Kilavuzunu okuyun! Ekipmani kullanmayi denemeden 6nce
& kullanim kilavuzunun igerigini tam olarak anlamak énemlidir.
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Belge numarasi: M10-552/554TR rev.03



Kullanim amaci

Ameliyat ve nakil sirasinda hastanin kolunu ve bacagini ameliyat masasi lizerinde destekleme ve sabit
tutma amach kol ve bacak koruyucu. Uriin bir saglik tesisi icinde tip uzmanlari tarafindan
kullanilacaktir.

& Guvenlik ydonetmeligi

Maksimum yiik: EN 60601-1 ve EN 60601-2'ye gore esit dagilimda 10 kg.

Kullanmadan 6nce, dogru sekilde calistigindan emin olun!

/N MAKs. 10kg — » \




Kullanicr talimatlari

Kurulum

Kol ve bacak koruyucu, diiz ucu ameliyat masasindaki dosegin altina gelecek sekilde konumlandirilir.
Kol ve bacak koruyucu patent agirligina gore yerinde tutulur.

Temizleme

pH derecesi 6 - 8 olan antiseptik deterjan ve ilik su ile ile temizleyin. Etanol kullanilabilir. Yumusak bir
bezle kurulayin. Gli¢li asidik veya alkali deterjanlar kullanmayin.

Kontrol

Hicbir parcada hasar bulunmadigini kontrol edin. Kapak kullanilmissa, temiz oldugunu ve hasar
gormedigini kontrol edin.

Aksesuarlar

Madde no. Aciklama

10-553 10-552 icin yastikh kapak
10-555 10-554 igin yastikh kapak
10-557 10-556 igin yastikh kapak

Teknik 6zellikler

Maksimum Boyutlar

Madde no. UDI-DI yiik (YXAxU) Agirhk Malzeme
10-552 07350111831646 10 kg 230 x 230 x 565 mm 1,5 kg PETG
10-554 07350111831660 10 kg 210 x 200 x 400 mm 0,9 kg PETG
10-556 07350111832667 10 kg 230 x 230 x 300 mm 0,8 kg PETG
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