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Version Beskrivelse 
10-553 Polstret overtræk til arm- og benbeskytter 10-552 
10-555 Polstret overtræk til arm- og benbeskytter 10-554 
10-557 Polstret overtræk til arm- og benbeskytter 10-556 

 

 

 

 

 

 

  

 

Læs brugervejledningen, før du tager udstyret i brug! Det er vigtigt, at du forstår 
indholdet i brugervejledningen fuldt ud, før du tager udstyret i brug. 
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Tilsigtet brug 
 

Overtræk beregnet til brug sammen med arm- og benbeskyttere for at sikre komfort og støtte til 

patienten under et kirurgisk indgreb.  Produktet er beregnet til brug af læger på et hospital eller en 

klinik. 

 

Anvisninger i brug 
 

Rengøring 
 

Rengør udstyret med antiseptisk rengøringsmiddel med pH 6-8 og varmt vand. Tør efter med en blød 

klud. Brug ikke stærkt sure eller basiske rengøringsmidler.  

 

Kontrol  
 

Kontroller før brug, at overtrækket er rent og fri for skader. 

 

Tekniske specifikationer 
 

 

Version Beskrivelse UDI-DI 
Mål 

(H x B x L) 
Vægt Materiale 

10-553 Overtræk 07350111832186 240 x 20 x 580 mm 0,20 kg Mfoam 
10-555 Overtræk 07350111832193 180 x 20 x 410 mm 0,10 kg Mfoam 
10-557 Overtræk 07350111832674 240 x 20 x 315 mm 0,10 kg Mfoam 
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